
Краткое руководство по эксплуатации

Быстрая установка нуля и калибровка (необязательно)

10s

Дисплей быстрой настройки Включение

Подтверждение сигнала тревогиСамопроверка

1s1s

НасосВедение журнала данных вручную

1s

2s

Выключение

3s

Срок калибровки истек

www.teledynegfd.com

Данное Краткое руководство по эксплуатации НЕ ЗАМЕНЯЕТ собой Руководство по эксплуатации и техническому 
обслуживанию, которое ДОЛЖЕН прочитать и понять перед работой каждый человек, использующий или 
обслуживающий монитор. Несоблюдение этого требования может привести к травмированию или смертельному исходу.



Номер компонента: 64191RU
Выпуск 7.1

Подсветка
МАКС. / МИН. / STEL / LTEL

Сбросить настройки
МАКС. / МИН.

20s

Сбой нуля / Сбой потока

1s

Зарядка

4h


