
Skrócona instrukcja obsługi

Szybkie zerowanie i kalibracja (opcja)
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Szybki podgląd konfiguracji Włączanie

Potwierdzenie AlarmuAutotest
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PompaRęczny rejestr danych
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Wyłączanie
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Upłynął termin kalibracji
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Ta Skrócona instrukcja obsługi NIE zastępuje Instrukcji obsługi i konserwacji, którą MUSI przeczytać uważnie przed
rozpoczęciem eksploatacji każdy przeprowadzający serwisowanie lub użytkujący urządzenie. W przeciwnym wypadku
może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci.



Numer katalogowy: 64191PL
Wydanie 7.1

Podświetlenie ekranu
MAKS. / MIN. / STEL / LTEL

Resetowanie
MAKS. / MIN.

20s

Błąd zera / błąd przepływu

1s

Ładowanie

4h


